
 

 

Kære medlem af DSHK  

Vi er i bestyrelse blevet kontaktet af Dansk Hoftealloplastikregister (DHR) på grund af problemer 
relateret til taperen på Accolade I-stemmet samt SYMAX-stemmet, som vi ønsker at videreformidle 
til DSHK’s medlemmer og relevante ortopædkirurgiske afdelinger. Der er dokumenteret udtalt slid på 
taperen af disse implantater, som i flere tilfælde har nødvendiggjort revisionskirurgi.   

Ifølge registerets oplysninger blev SYMAX-stemmet anvendt i 1.147 primære hoftealloplastik 
operationer i perioden 2004 til 2014, hvoraf 71 efterfølgende er blevet revideret (samlet revisionsandel: 
6,2 %). SYMAX-stemmet har primært været anvendt i Region Syddanmark.   

Accolade I-stemmet er blevet indsat i perioden 2015 til 2022, størstedelen før 2020. Ud af i alt 1.273 
patienter, der har fået indsat dette stem, har 85 gennemgået revisionskirurgi (samlet revisionsandel: 
6,7 %). Implantatet har primært været anvendt i Region Sjælland.  

På denne baggrund blev der iværksat en systematisk journalaudit blandt patienter, der havde fået 
indsat Accolade I- eller Symax-stem og efterfølgende gennemgået revisionskirurgi. Datagrundlaget i 
aktuelle journalaudit var begrænset af Sundhedslovens §42d (5-års regel), hvilket resulterede i 
inklusion af 22 (heraf 4 angivet som komponentsvigt) revisioner efter Accolade I og 19 (heraf 3 angivet 
som komponentsvigt) efter Symax.  

Auditten blev gennemført lokalt på afdelingerne i perioden december 2025 til maj 2026.  

Alle revisionsårsager registreret som komponentsvigt (n=7) blev bekræftet. I samtlige tilfælde blev der 
beskrevet udtalt slid af stem/taper som årsag til revisionen. Derudover blev én revision af et Symax-
stem oprindeligt registreret som aseptisk løsning som efter audit blev reklassificeret til 
komponentsvigt med taperslid.   

Andelen af komponentsvigt som revisionsårsag var 5,9 % (5 af 85) for Accolade I og 7,0 % (5 af 71) for 
Symax. Dette er højere end den samlede andel af komponentsvigt som revisionsårsag i DHR på 4,5 % 
for perioden 1995–2022. Sammenligningen skal dog tolkes med forsigtighed grundet forskelle i 
observationsperioder og anvendelsestid for de respektive implantater.  

På baggrund af de aktuelle fund anbefaler DSHK, at man er opmærksom på patienter med Accolade I- 
eller SYMAX-stem, som præsenterer sig med nye eller tiltagende hoftesmerter. Hos disse patienter bør 
man foretage røntgenundersøgelse med henblik på at vurdere implantatet og især være opmærksom 
på radiologiske tegn, der kan være forenelige med taperslid og trunnionose.  
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